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CONSULTAZIONE PRELIMINARE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI 1° LIVELLO PRESSO L’UNITA’
OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO

L’Azienda ulss n. 4 “Veneto Orientale” intende acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, n. 1 centrifuga da banco non refrigerata, n. 1 microscopio ottico binoculare, n. 1 frigorifero da
laboratorio, n. 1 blocco termostatico da banco e n. 1 incubatore da banco, con le specifiche sotto riportate.
Il presente avviso si rivolge alle ditte del settore affinché presentino la propria documentazione
tecnico/economica.

Lotto n. 1

n. 1 centrifuga da banco non refrigerata, per basso/medio volume di centrifugazione — caratteristiche di
minima richieste:

- rotore ed adattatore per provette da 15 mL a 50 mL;

- capacita massima di provette per rotore di almeno 8 x 15 mL 04 x 50 mL;

- sistema di frenata graduale per preservare il contenuto dei campioni;

- possibilita di accesso alla camera per pulizia e la decontaminazione.

Lotto n. 2

n. 1 microscopio ottico binoculare a contrasto di fase — caratteristiche di minima richieste:
- obbiettivi per ingrandimenti da 4x a 100x;

- portaobiettivi a revolver ad almeno 4 posizioni;

- tubo binoculare a 45°;

- oculari regolabili a 10x;

- illuminazione a led;

- rotazione di messa a fuoco di precisione, messa a fuoco ponderata;
- struttura resistente all’usura ed alla polvere;

- ferma vetrini;

- fusibili esterni.

Lotto n. 3

n. 1 frigorifero da laboratorio — caratteristiche di minima richieste:

- campo di temperatura impostabile tra +2/ +15°C;

- capacita di almeno 90 It;

- altezza massimo di 100 cm;

- struttura in acciaio;

- nr. 4 piedini stabilizzanti;

- illuminazione preferibilmente a led;

- nr. 1 ripiano;

- allarmi acustici e visivi per temperature fuori limite, porta aperta e stati di guasto, con registrazione
automatica degli eventi;

- contatto pulito per remotizzazione dello stato di allarme;

- sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa;

- batteria tampone.
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Lotto n. 4

n. 1 blocco termostatico da banco — caratteristiche di minima richieste:
- capacita di contenere almeno 12 tubi da 14 ml;

- temperatura impostabile;

- facilita di pulizia;

- dimensioni ridotte possibilmente da 10x20x14 cm;

- basso assorbimento;

- setpoint: da temperatura ambiente a +50°C.

Lotto n. 5

n. 1 incubatore da banco - — caratteristiche di minima richieste:

- display digitale;

- timer visibile;

- allarme visivo di alta e bassa temperatura;

- camera preriscaldata a 37°;

- facilita di pulizia;

- camera interna in acciaio inossidabile con superficie piana e portaoggetti estraibile.

L’elenco delle caratteristiche elencate sopra non esclude dalla valutazione quelle offerte, con
specifiche tecniche non esattamente conformi a quanto sopra richiesto, se nella propria offerta il concorrente
provi, ex art. 68, comma 7, in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche.

Nell’offerta si dovra indicare il tipo e la durata della garanzia delle attrezzature (ordinaria e
straordinaria di minimo 24 mesi), con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole, a cui dovra
essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilita delle parti di ricambio e accessori di ogni componente
delle attrezzature per almeno un decennio dalla data di installazione, dichiarando i relativi tempi massimi di
fornitura.

Qualora per I'utilizzo delle attrezzature sia necessario I’utilizzo di parti di ricambio soggette ad usura
I’aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione delle stesse con oneri economici a proprio carico
durante il periodo di vigenza della garanzia.

L’offerta, sottoscritta dal legale Rappresentante o da un procuratore munito di delega, redatta in carta
semplice, completa di tutte le informazioni e indicazioni necessarie, dovra essere inviata, entro € non oltre il
giorno 14 all’unita operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica, a mezzo
posta certificata all’indirizzo Pec: protocollo.aulss4(@pecveneto.it o tramite posta elettronica all’indirizzo:
provveditorato.economato(@aulss4.veneto.it.

Oltre all’offerta economica si chiede di inviare le schede tecniche e i depliant delle attrezzature
offerte, oggetto della fornitura, il listino prezzi degli accessori (optional) e del materiale di consumo,
specificando se dedicato all’apparecchiatura e indicando il prezzo di listino e lo sconto praticato alla scrivente.

Si precisa che I'importo complessivo dell’offerta s’intende comprensivo di tutte le spese necessarie
per dare esecuzione alla presente fornitura (a mero titolo esplicativo I’installazione, trasporto, imballo,
garanzia, I’imposta di bollo, ecc.).

La fornitura dovra essere corredata da adeguata documentazione per tipologia di apparecchiature,
manuale d’uso/istruzioni di ciascuno strumento (in lingua italiana), certificazione di conformita alle direttive
CE (IVD) ed a tutte le normative vigenti ed applicabili, I’anno di produzione delle apparecchiature, inoltre
dovranno essere riportati i termini di consegna delle forniture, il tipo e la durata della garanzia (ordinaria e
straordinaria minimo 24 mesi.

L’assegnazione della fornitura sara effettuata, per singolo lotto, a favore del migliore offerente,
tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte. L’assegnazione viene effettuata sulla
base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di esperti.
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Condizioni della fornitura:

— la consegna della fornitura dovra avvenire, franca di imballo, trasporto carico e scarico, facchinaggio,
consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell’imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di
lavoro successivamente all’installazione e collaudo, presso:

- unita operativa complessa di ostetricia e ginecologia e laboratorio analisi;
- presidio ospedaliero sito in via Zappetti, 58 a Portogruaro (Ve);
- referente I’ing. Alan Pettena - u.o.c. servizi tecnici, telefono 0421/228146;

— il collaudo delle attrezzature dovra avvenire previo accordo con il servizio di ingegneria clinica. Dovra
essere effettuato dal Fornitore in contradditorio con I’Amministrazione e riguardare tutte le attrezzature
oggetto della fornitura, nel rispetto della direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE.

Il collaudo dovra essere in linea con le eventuali indicazioni del servizio di ingegneria clinica e il fornitore
dovra produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione attestante la data di
fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformita attestanti la rispondenza
delle apparecchiature fornite alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti/test che
dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si
intendono obbligatorie per il Fornitore.

Delle suddette operazioni verra redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato tra le parti. Il verbale
dovra contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con
I’ Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed
imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri
sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Alla presente procedura di acquisizione si applicheranno le disposizioni della Legge 136/2010, in
tema di tracciabilita dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, pertanto, sara tenuta a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, sul quale saranno effettuati i
pagamenti, nonché le generalita e il codice fiscale del soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal codice in materia di protezione dei dati
personali — D. Lgs. n. 196/2003 - formeranno oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante per le
sole finalita connesse all’espletamento della gara e per I’eventuale e successiva stipula dei contratti.

Cordiali saluti.

I1 direttore
u.0.c. provvedi 0 economato
gestioffe deflaflogistica
- dott.ssh Mafi nandrea —



