PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI N. 1
FACOVITRECTOMO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO 1), N.1
FACOEMULSIFICATORE CON MODULO PER VITRECTOMIA POSTERIORE E RELATIVI
MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO N. 2) E DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI
CUSTOM PACK (LOTTO N.3), DA DESTINARSI ALL" U.O.C. OCULISTICA .

N. GARA SIMOG 9050361
ID SINTEL 168961714

1~ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 27 luglio 2023, alle ore 12:30, si riunisce presso I'UOC Oculistica del P.O. di San Dona di
Piave, Via Nazario Sauro n.25, San Dona di Piave (VE), la commissione giudicatrice nominata con
deliberazione del Direttore Generale n.725 del 19 luglio 2023, cosi composta:

Dirigente Medico presso I'U.O.C.

Presidente Dr. Ernesto Strobbe Oculistica

Dirigente Medico presso |'U.O.C.

Componente Dr. Francesco Giuseppe Stefanon Ootlistica

Collaboratore Tecnico professionale —
Componente [Ing. Davide Conte ingegnere - Area dei professionisti
della salute e dei funzionari

Il Presidente, verificata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice prende atto che in data 27 luglio 2023, per i lotti nn. 1 e 3, ai sensi
dell’art. 18 "Modalita di svolgimento della procedura” del disciplinare, € avvenuto il download
della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” presentata dalle Ditte
offerenti, come di seguito indicato:

per il Lotton. 1

1. D.O.R.C. Italy S.r.l., con sede in Agrate Brianza MB, partecipante in forma singola,
ammessa alle successive fase della procedura.

per il Lotto n. 3

2. A.M.R. S.r.l., con sede legale in Piombino Dese PD, partecipante in forma singola,
ammessa alle successive fase della procedura;
3. Beaver-Visitec International Sales Ltd, con sede in Roma, partecipante in forma

singola, ammessa alle successive fase della procedura;

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla lettura della documentazione di gara, con
particolare riferimento al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai criteri di
valutazione qualitativa.
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In relazione al Lotto n. 1, la Commissione, in considerazione del periodo e delle ferie estive
programmate, si riserva di individuare le date per la convocazione della Ditta per la prova pratica.

In relazione al Lotto n. 3 da atto che presso il Magazzino sito in San Dona di Piave (VE) e
depositata la campionatura tempestivamente presentata dalle Ditte concorrenti, rispettivamente
in data 14.6.2023 dalla ditta A.M.R. di Piombino Dese (PD) e in data 15.6.2023 dalla Ditta B.V.I.

di Roma.

La Commissione inizia la disamina della documentazione tecnica presentata dalle Ditte sopra
indicate.

Nell'impossibilita di concludere i lavori sospende la seduta e fissa la data del 25 agosto 2023 alle
ore 08:00, tramite collegamento da remoto, per la prosecuzione dei lavori.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. Ernesto Strobbe 4 : § E %(

Dott. Francesco Giuseppe Stefanon

Ing. Davide Conte
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PROCEDURA DI GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI N. 1
FACOVITRECTOMO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO 1), N.1
FACOEMULSIFICATORE CON MODULO PER VITRECTOMIA POSTERIORE E RELATIVI
MATERIALI DI CONSUMO (LOTTO N. 2) E DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI
CUSTOM PACK (LOTTO N.3), DA DESTINARSI ALL’ U.O.C. OCULISTICA .

N. GARA SIMOG 9050361
ID SINTEL 168961714

2~ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Successivamente oggi 25 agosto 2023, alle ore 08:00, si riunisce presso I'UOC Oculistica del P.O. di
San Dona di Piave, Via Nazario Sauro n.25, San Dona di Piave (VE), la commissione giudicatrice
nominata con deliberazione del Direttore Generale n.725 del 19 luglio 2023, cosi composta:

Dirigente Medico presso |'U.O.C.

Presidente Dr. Ernesto Strobbe Oculistica

Dirigente Medico presso I'U.O.C.

Componente Dr. Francesco Giuseppe Stefanon Qcillistica

Collaboratore Tecnico professionale -
Componente Ing. Davide Conte ingegnere - Area dei professionisti
della salute e dei funzionari

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, riprende i lavori sospesi nel precedente incontro del 27 luglio 2023.

In relazione al Lotto n. 1 rileva che la Ditta D.O.R.C. Italy s.rl. ha presentato completa e regolare
documentazione tecnica.

La Commissione quindi fissa per la prova pratica le date del 12, 13 e 14 settembre 2023.

In relazione al Lotto n. 3 rileva che entrambe le Ditte A.M.R. S.r.l. e Beaver-Visitec International
Sales Ltd hanno presentato completa e regolare documentazione tecnica.
La Commissione quindi procede con la disamina della campionatura.

Neil’impossibilité di concludere i lavori sospende la seduta e, in considerazione degli impegni gia fissati
da ciascun commissario, fissa la data del 18 settembre 2023, alle ore 8:00, presso il P.O. di San Dona
di Piave, per la prosecuzione dei lavori.

La seduta si chiude alle ore 8:30.

Letto, approvato e sottoscritto: %
Dott. Ernesto Strobbe e
Dott. Francesco Giuseppe Stefanon /t////&/

/ Pk ot

Ing. Davide Conte
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PROCEDURA DI' GARA ‘D’APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI-N. 1
FACOVITRECTOMO “E. " RELATIVI- MATERIALI DI CONSUMO**. (LOTTO 1), N1
FACOEMULSIFICATORE CON MODULO PER VITRECTOMIA POSTERIORE E RELATIVI’
'MATERIALI DI’ CONSUMO (LOTTO N, 2) E DI FORNITURA ‘IN SOMMINISTRAZIONE DI
CUSTOM PACK (LQTTO N. 3), DA I ESTINARSI AL C". _'OCULISTICA . '

i N GARA SIMOG 9050_361 gk

”m SINTEL 168961 '14

3" SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE _GIUDICATRICE

Successivamente oggi 18 settembre 2023, alle ore 13:00, si riunisce presso |'UOC Oculistica del P.O.
di San Dona di Piave, Via Nazario Sauro n.25, San Dona di Piave (VE), la commissione giudicatrice
nominata con deliberazione del Direttore Generale n.725 del 19 fuglio 2023, cosi composta:

Dirigente Medico presso 1'U.0.C,

Presidente Dr, Ernesto Strobbe Oculistica

Dirigente Medico presso 1'U.0.C.

Componente Dr. Francesco Giuseppe Stefanon Oculistica

Collaboratore Tecnico professionale -
Componente Ing. Davide Conte ingegnere - Area dei professionisti
della salute e dei funzionari

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta [a seduta,
La Commissione Giudicatrice, ri'prehde i lavori sospesi nel precedente incentro del 25 adosto 2023,

In relazione al Lotto n. 1 la Commissione, all’esito della prova pratica svoltasi nelle date del 12, 13 e
14 settembre 2023, procede alla valutazione tecnica, le cui risultanze sonc riportate nella tabella
allegata, parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1).

Con riferimento al Lotto n.3, la Commissione Giudicatrice rileva che nella campionatura presentata da
entrambe le Ditte non & presente: la cannula da idrodissezione di “Buratte” prevista dagli atti di gara,
e ritiene di comunicare al Responsabile Unico del Procedimento {RUP) la necessitd di chiedere
chiafimenti alle ditte in ordine:a tale mancanza.

La Commissione dispone di trasmettere le risultanze della valutazione tecnica del Jotto n.1 al RUP per
il seguito di competenza, mentre per quanto riguarda il lotto n.3, resta in attesa di indicazioni da
parte-dello stesso RUP in merito ai chiarimenti sopra richiesti.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Letio, approvato e sottoscritto:

Dott: Ernesto Strobbe _ gl ‘
Dott. Francesco Giuseppe Stefanon /W
Ing. Pavide Conte 4 /‘%/(//4 széi .
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DITTA: DORC Italy S.r.

Criterio di Funtegglo _u.:;nmu_o Punteggi g
- iteri s i . - . massimo unteggio - .
. ibuibi
3 valutazione Sottocriterio Criteri mativazionali Mﬂru_n._.#.”mw_ attribuibile al| attribuito Motivazione
sottocriterio
Vuoto programmabile Da 0 a 649 mm/hg 2
da 0 a non meno di 650 6 5 'Vuoto pregrammabile da 0 a 650 mm Hg
mm/hg
i Da 0 a 650 mm/hg 5
Caratteristiche Da0a > 650 6
tecnico funzionali : =
L dell'apparecchiatu Funzionalita e <m:d. maggiormente <m_n,,:nmmnw j Possibilita di lavero in modalita peristaltica/venturi, modifica immediata dei parametri, controllo degli step
; s soluzione che garantisce il migliore : : 2 et > : s P
ra e del materiale| caratteristiche della mix tra efficacia e stabilita deg 5 5 5 di flusso, infusione controllata con 3 diverse modalita di controllo, garantisce il mix migliore tra efficacia e
s T ilita i rni,
pompa spazi interni stabilita degli spazi interni
Da0a 80 4 3 . § ; &
Flusso programmabile 6 6 Ii flusso & programmabile da 0 a S0 mi/min: garantisce range sufficiente per |a stabilit3 della camera
da 0 a 90 mm/Hg Da 0 a o0 5 anteriore,
Ergonomia dei manipoli
Precisione chirur (impugnabilita, peso, dimensioni, 8 8 6 Buona ergonomia dei manipali, facile impugnabilitd per la loro leggerezza.
sala operatoria, ecc)
efficacia, ergonomicita [~ pedaliera e sua ergonomicita in
e maneggevolezza termini di autonomia del chirurgo 7 7 6 Buona ergonomia della pedaliera; consente al chirurgo di controllare e gestire la macchina in autonomia.
della gestione della macchina
Verra maggiormente valorizzata la
- Tenuta di camera soluzione in grado di garantire la 5 Tty A A !
2 Prova pratica anteriore e posteriore re sicurezza in tutte le fasi 12 12 10 Buona stabilita della C.A. per rendere pil sicura la chirurgia nelle varie fasi.
dell'intervento
Verra valutata |'efficacia del £
vitrectomo durante le fase v
dell'interventi e |a sicurezza
Efficacia del vitrectomo | trasmessa al chirurgo soprattutto 18 18 18 Gestione ottimale della vitrectomia in tutte le fasi,
nelle fasi in cui si lavora
instrettissima prossimita della
retina
Caratteristiche delle . Micropinza monouso Extended Reach - Wide Grip (27 gauge/0,4mm). Garantisce presa precisa e
3 Materiale di pinze dedicate alla maneggevolezza, rigidita, 5 5 a contemporanea visualizzazione delle membrane sot
consumo rimozione delle precisione nella presa presa, buona maneggevolezza, facilita di apertura e chiusura; garantisce sicurezza durante il peeling
membrane retiniche maculare.
Tempi di intervento e di assistenza:
- - copertura oraria 8h/giorno, gg feriali
ﬂmSEMMmﬂmﬂmm:qum:no £ Inferiore o uguale a 48 ore 1 1 1 - 1° intervento da remoto o in loco entro 24h
- risoluzione guasto bloccante entro 24h
- riscluzione guasto non bloccante entro 48h
- fornitura di muletto in 24h
Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica:
4 ~ Servizio - manutenzione programmata 1v/anno
assistenza tecnica - 1 tecnico formato casa madre
- 1 specialista di prodotto formato casa madre
Durante |la manutenzione annuale vengono verifica
Assistenzare - temperatura ambientale e umidita
manutenzione 2 £} 1 T VSE
- verifica pressione di esercizio 8 bar
& - verifica sistema
- verifica parametri e programmi e confronto con log-file registrati e archiviati dalla macchina
- verifica dei tempi di esecuzione dei programmi pre-registrati
Centro di assistenza principale in Italia sito ad Agrate Brianza (MB). Casa madre D.0.R.C. nei Paesi Bassi,
g y Prevista formazione in aula e in sala operatoria in 2 fasi:
eriore a 8 o = ~ 4 i f .
Forniazione _Bnmnzwowmw:mma_m del Patiioisupenort X L 1) formazione in sala dei medici chirurghi con svolgimento di sedute operatorie con definizione della
5 . 1 1 programmazione dei parametri di utilizzo specifica per ogni chirurgo; formazione in sala del personale
personale argomentazioni del : e 2 = © o s
ey Ihterlorea S'ora 0 infermieristico all'utilizzo dell’apparecchiatura (durata minima prevista 8h)
: N 2) corsi riassuntivi, rivolti principalmente al personale infermieristico
— TOTALE DITTA D.O.R.C. 5.1l 70 63

Dr. Ernesto Strobbe

Dr. Francesco Giuseppe
Stefanon

Ing. Davide Conte
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